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Universal IVF Medium

4. Kontrollera om det har bildats prokarnor
efter 16 — 20 timmar (dag 1). Tvétta och
overfor sedan forsiktigt zygoter till 50 pl
farska mikrodroppar eller till behallare/
skalar med 0,5 ml Universal IVF Medium
tackt med Liquid Paraffin.

Embryona ska odlas enskilt I
eller om hégst 4 per behallare.

Embryodverforing dag 2 eller dag 3

1. Embryona férbereds och éverfors till
livmodern i 20 - 30 pl 6verféringsmedium
i jamvikt eller farskt Universal IVF
Medium.

2. Spola 6verféringskatetern med valt
overféringsmedium fére anvandning.

tr - tiirkge

2-8 hiicre evresine kadar, fertilizasyon ve
kultdr igindir. Ayrica embriyo transferinde
kullanilabilir.

Bu drdn, infertilitenin nedeni ister erkek
isterse kadin kaynakl olsun, YUT (yardimci
Greme teknolojisi) tedavisi igindir. Bu

Uriin sadece YUT tedavisi egitimi almis
profesyoneller tarafindan kullaniimalidir.

Uriinler
1030 Universal IVF Medium
Fenol kirmizili 1031 Universal IVF Medium

Igindekiler

Insan albumini soliisyonu (HAS)
Rekombinant insan insilini
Gentamisin sulfat 10 pg/ml

Kalite kontrol testi

Sterilitesi test edilmistir (Ph.Eur., USP)
Ozmolalite test edilmistir (Ph.Eur., USP)
pH test edilmistir (Ph.Eur., USP)
Endotoksin test edilmistir < 0,1 EU/mI (Ph.
Eur., USP)

HSA analizi (Ph.Eur., USP)

Fare Embriyo Denemesi (MEA) test
edilmistir.

Not: Her serinin sonuglari, www.origio.com
adresinde bulunan bir Analiz Sertifikasi'nda
belirtilmistir.

Saklama kogullari ve dayaniklilik
Uriinler aseptik olarak islenmis olup steril
olarak tedarik edilmistir

Orijinal kutusunda 2-8 °C arasinda, 1siktan
uzak olarak saklayiniz.

Dondurmayiniz.

Artan (kullanilmayan) medyay! I1sitarak
bertaraf ediniz.

Uriin agilmasindan itibaren 7 giin iginde
tuketiimelidir.

Urin, Uretici tarafindan belirtilen sartlarda
saklandigi takdirde, etikette yazan son
kullanma tarihine kadar dayanir.

Onlemler ve uyarilar

Uriind su sartlarda kullanmayiniz:

1. Urln paketi hasarli ya da agzi acilmis ise.

2. Son kullanma tarihi gegmis ise.

3. Urlnln rengi solmus, bulaniklagsmis,
tortulanmis ya da mikrobik
kontaminasyon gdze ¢arpiyor ise.

Dikkat: TUm kan Uriinlerine potensiyel
olarak bulasici gézle bakilmalidir. Bu Griinin
Uretimi igin kullanilan kaynak madde test
edilmistir ve HBsAg icin reaktif olmadigi ve
Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV ve HCV igin negatif
oldugu saptanmistir. Ayrica kaynak madde
parvovirus B19 igin test edilmis ve dusik
oldugu saptanmistir. Hicbir test metodu,
insan kanindan elde edilmis Grlnlerin
bulasici etkenleri gecirmeyecegi garantisini
veremez.

Dikkat: Bu Uriin gentamisin igerdigi igin
gentamisin ve benzeri antibiyotiklere alerjisi
oldugu bilinen hastalarda kullaniimamasi
gerekir.

Not: Bu Uriiniin izlenebilmesinin gerekliligini
dikkate alin. Ayrica, ulkenizde bu alan igin
ulusal yasal gereksinimler olabilir.

Not: Sadece belirli bir amag igin tasarlanmis
olan cihazlarla birlikte kullaniimahdir.

Not: Aygitin bertaraf edilmesi, yerel medikal
aygitlarin bertaraf edilmesi diizenlemelerine
gore yapilmalidir.

Kullanim talimatlar
Kullanmadan énce 37 °C'de %5-6 CO,
icinde minimum 2 saat dengeleyin.

2. Oositleri her zamanki gibi alin ve spermi
tercih edilen isleme gore hazirlayin.

3. Onceden dengelenmis Universal
IVF Medium'da fertilizasyon (Giin 0)
yapin. ICSl islemi sirasinda sperm
enjeksiyonu énceden dengelenmis tutma
medyumunda yapilir.

4. 16-20 saatte (Gln 1) pronlikleus
olusumunu kontrol edin ve sonra zigotlari
dikkatle yikayip Liquid Paraffine ile kapli
taze 50 pl mikrodamlacik veya 0,5 mi
kuyu/tabak Universal IVF Medium'a
aktarin.

Embriyolar tek basina veya kuyu bagina
maksimum 4 adet olmak lizere goklu
olarak kiiltiire alinmalidir.

Giin 2 veya Glin 3'te embriyo transferi

1. Embriyolar hazirlanip 20-30 pl'lik
O6nceden dengelenmis transfer medyumu
veya taze Universal IVF Medium iginde
uterusa aktarilr.

2. Kullanmadan 6nce, transfer kateterini
segilen transfer medyumu ile yikayin.

[ins npoBeAeHHs 3anmnigHeHHs i
KYNbTUBYBaHHA eMOpioHiB A0 cTadii kNiTuH
2-8. Moxe 6yTun Takox BUKOpUCTaHe Ans
nepecagxeHHs embpioHa.

[aHuit npoayKT BUKOPUCTOBYETLCS Y
MeToAML AONOMIXHOT penpoayKTUBHOT
TexHonorii (QPT) ans nikyBaHHa 6e3nnigas
K KiHOYOI, TaK i Yonosiyoi eTionorii.
MpoAyKT Npu3HaYeHo ANs BUKOPUCTaHHS
BUKIIOYHO cneuianictamu y cdepi APT.

MpoaykTun

1030 Universal IVF Medium

1031 Universal IVF Medium 3 ¢oeHonosum
YepBOHUM

Cknap

Po3unH anbbyminy nioguntm (CAN)
PekomBiHaHTHWUI iHCYNiH NoaUHK
leHTamiunHy cynbdat 10 mkr/mn

KoHTponb sikocTi

KoHTponb ctepunbHocTi (Ph.Eur., USP)
[MpoTecTtoBaHo ocmonsnbHicTs (Ph.Eur.,
USP)

KonTtpone pH (Ph.Eur., USP)

BwmicT eHgoTokcuHIB < 0,1 oAnHMLb
eHpoTokcuHy/mn (Ph.Eur., USP)

Anania Bmicty CAJT (Ph.Eur., USP)
MpoTecToBaHo Ha embpioHax muwwein (MEA)
MpumiTtka: Pe3ynbTaT aHanidy KoXHoT
napTtii HaBefeHo B CepTudikati aHaniay,
[OCTYNHOMY 3@ afpecot www.origio.com.

MpaBuna 36epiraHHs Ta cTabinbHiCTL
MpoaykTn npoiwnm acenTu4Hy o6pobKky 1
nocTavalTbCs B CTEPUNBHOMY CTaHi.
36epirati B opuriHanbeHi ynakosui npu
TemnepaTtypi 2-8 °C, 3axuwiaTtu Big BNAMBy
cBiTna.

He 3amopoxyBaTn.

Micna HarpiBaHHSA HAANULIOK cepefoBULL,
(HeBMKOpUCTaHWU) HeobxigHO BUAANUTK.
Micna BiAKpUTTS NpoAyKT HeobxigHO
BUKOPUCTATW NPOTATOM 7 OHIB.

[Mpw 36epiraHHi BiANoBiAHO 40 IHCTPYKLin
BUPOGHMKA NPOAYKT 3aNuLIaeTbCs
cTabinbHNM 40 AaTu 3aKiHYEHHS CTPOKY
npuaaTHOCTI, 3a3Ha4YeHOro Ha eTUKEeTL
dnakoHa.

3acTepexeHHs 1 nonepeaXeHHs

He BUKOpWCTOBYITE NPOAYKT, AKLLO:

1. YnakoBKy nowikoaxeHo abo nopyLueHo ii
yinicHicTb.

3akiH4YnBCA CTPOK NPMAATHOCTI.
Cepeposuie ctano 6e3bapBHuM,
kanamyTHuM abo mae 03Haku MikpoGHoOT
KOHTaMmiHaUii.

wn

O6GepexHo: Yci npenapatu KpoBi
BBaXalTbCsA NOTEHLiNHO iHEKLINHUMU.
CupoBWHa, iKYy BUKOPUCTaHO AN
BWPOGHULTBA AA@HOro NPOAYKTY, NpoiiLuna
BiZANOBIAHWUI KOHTPOSb, L0 NOKa3as
BiICYTHICTb aHTWUreHy Bipycy renaTuty
HBsAg, BiacyTHiCTb aHTUTIN Ha BIN-1/-2,
BIJ1-1 Ta Bipycu renaTuTiB B i C. Kpim Toro,
cupoBuHY Byno gocnigxeHo Ha napBoBipyc
B19 piBeHb IKOro BCTaHOBNEHWI B MeXax
Hopmu. XKoaeH i3 BiaoMux meToAiB
aHanisy He MoXe rapaHTyBaTV BiACYTHICTb
36yaHUKIB iHdeKLi y npenapaTax,
BWUTOTOBNEHWNX HA OCHOBI KPOBI NIOANHY.

O6epexHo: MpoayKT MICTUTL reHTaMilmH.
Moro He MOXHa BUKOPUCTOBYBaTH

ONSA NiKyBaHHS NauieHTiB, y AKnx
crnocTepiraeTbcs anepris Ha reHTamiumH abo
CXOXi aHTUBIOTUKN.

Mpumitka: HeobxigHo 3abesneunTn
MOXITMBICTb BiACTEXEHHS faHOro
npenaparty. Kpim Toro, y Uit cdepi MoxyTb
LiATY BUMOTM 3aKOHOA4aBCTBA BaLlOi KpaiHu.

Mpumitka: MeanuHi Bupobu, wo
BNKOPUCTOBYIOTLCS PAa30OM 3 LIMM BUPOGOM,
MatoTb 3aCTOCOBYBATUCSH 3a NPU3HAYEHHAM.

MpumiTtka: YTunisauis uboro Bupoby
3[iNCHI0ETHCSA BiANOBIAHO A0 MiCcLEBOro
3aKoHOAaBCTBa NPO YyTUNi3aLito MeAUYHNX
npunagis.

IHCTPYKUIi 3 BUKOpUCTaHHA

1. Tepepn BMKOPUCTaAHHAM ypiBHOBaXyBaTn
NPOTSroM LoHaNMeHLe 2 roauH y 5-6%
posuuHi CO, npu 37 °C.

2. BiAHOBUTM OOUMTHW Y 3BMYAIHUIA CNOCIG
i nigroTysaTu cnepmy BiANOBIAHO A0
obpaHoi npoueaypw.

3. BukoHaTtu 3annigHeHHs ([eHb 0)

y nonepeaHbLo YpiBHOBaXXEHOMY
Universal IVF Medium. Akwo HeobxigHe
npoBeaeHHs npoueaypu IKCI,

iH'ekLil0 cnepMaTo30iAiB 34iNCHIOTb

y nonepeaHbL0o BPiBHOBAXEHOMY
cepefoBuLLi AN MIKpOMaHinynawin.

4. Yepes 16-20 roauH ([eHb1), nepesiputn
hopmyBaHHSA NPOHYKNeycis, NOTiM
peTenbHO NPOMUTU Ta NEPEHECTU 3UroTH
B CBiXi Mikpokpanni o6'emom 50 mkn
abo B nyHku/yawwku o6'emom 0,5 mn 3
cepeposuem Universal IVF Medium
nokputum Liquid Paraffin-om.

Em6pioHu cnid Kynbmusysamu
1o oOHoMy abo o Kinbka wmyk,
MakcumarsbHo 00 4 Ha STyHKY.

MepecapxeHHs embpioHa Ha leHb 2 abo

HeHb 3

1. Em6pioHn o6pobntoioTbes Ta
nepeHocsATbCA B Matky B 20-30 mMkn
nonepeHbO BPIBHOBAXEHOro
cepefoBuLLa nepeHeceHHs abo B
csixxomy cepepgosui Universal IVF
Medium.

2. Tleped BUKOPUCTAHHAM NPOMUTMN
KaTeTep cepefoBuliem, obpaHum Ans
nepecagxeHHs.
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