








In plus, materia primé a fost testata in ceea
ce priveste prezenta parvovirusului B19,
nefiind gasite niveluri ridicate. Nicio metoda
de testare cunoscutd nu poate oferi garantii
ca produsele derivate din sdnge uman nu vor
transmite agenti infectiosi.

Avertisment: Acest produs contine
gentamicina si nu trebuie utilizat la pacientii
cu alergie cunoscuta la gentamicina sau
antibiotice similare.

Nota: Retineti necesitatea trasabilitatii
acestui produs. In plus, pot exista cerinte ale
legislatiei nationale din tara dvs. cu privire la
acest domeniu.

Nota: Se va utiliza doar impreuna cu alte
dispozitive destinate acestui scop precis.

Nota: Eliminati aparatul conform
reglementarilor locale privind eliminarea
dispozitivelor medicale.

Instructiuni de utilizare

1. Echilibrati minim 2 ore in incubator cu
5-6% CO, la temperatura de 37 °C
inainte de utilizare.

2. Embrionii sunt preparati si transferati
n uter in 20-30 pl de UTM™ Transfer
Medium preechilibrat.

3. Cateterul de transfer trebuie spalat cu
UTM™ Transfer Medium fnainte de
utilizare.

[na nepeHoca am6pnoHoB 1 GnacToumcT.

[aHHbI NPOAYKT NCMONb3yeTcs B
obnactu BPT B umMknax nevexus
6ecnnoans Kak XXeHCKON, Tak 1

My>KcKou aTnonoruu. MpoaykT
npefHasHayeH Ans ucnonb3oBaHus
VCKIIOYMTENbHO NpodeccnoHanamu,
cneuunanuampyowmmmucs B obnactu BPT.

MpoAaykThbi

1052 UTM™ Transfer Medium ¢ ¢oeHonoBbImM
KpacHbIM

1152 UTM™ Transfer Medium

CocTaB

PactBop anbbymuHa Yyenoseka (CAY)
PekoMBUHaHTHBIN MHCYNWH YenoBeka
leHTamuumHa cynbdat 10 mkr/mn

KoHTponb kauyecTBa

KoHTponb ctepunsHocTtu (Ph.Eur., USP)
KoHTponb ocmonsinbHoctu (Ph.Eur., USP)
KoHTtpone pH (Ph.Eur., USP)

CopaepxxaHue aHgoTokcuHos < 0,1 EQ/mn
(Ph.Eur., USP)

Ananus cogepxarusa CAY (Ph.Eur., USP)
MpoTecTMPOBaHO Ha MbILLNHbBIX AMEpUOHaxX
(MEA)

MpumeyaHue: Pe3ynbraTthl aHanmaa
KaXxon napTumn npuseaeHsl B CepTudukate
aHanusa, npeAcTaBneHHoOM Ha
Www.origio.com.

CTabunbHOCTb U NpaBumna XxpaHeHus
MpoAyKTbl NPOLUIN acenTUu4yeckyto
06paboTky 1 NOCTaBNATCA B CTEPUNTBHOM
Buae.

XpaHuTb B OpUrnHanbHo ynakoske npu
TemnepaTtype 2 — 8 °C, npegoxpaHaTb OT
BO3JeiCTBUA cBETA.

He 3amopaxuBarts.

Mocne HarpeBaHWsi HEUCMONb30BaHHYIO
cpeay Heob6XoANMO yTUNN3NPOBaTb.
MpoaykT cneayeT ucnonb3oBaTtb B Te4YeHne
ceMu AHel nocne BCKPbITUS YNaKoBKY.
Mpu xpaHeHUn B COOTBETCTBUN C
ykasaHusMu Npon3BoAnUTENs NPOAYKT
coxpaHsieT cTabunbHOCTb BNNOTb 40 AaThl
NCTEYEHNS CPpOKa roAHOCTU, yKa3aHHOW Ha
aTukeTke hnakoHa.

MpepocTepexeHUs n npeaynpexaeHns

He vcnonbayinte NnpoayKT B cneayoLwmx

cny4yasx:

1. Ecnwu ynakoBka noBpexaeHa unm
HapylleHa ee LeNoCTHOCTb.

2. EcnununcTek cpok rogHOCTH.

3. Ecnu npoaykt ctan 6ecuBeTHbIM,
MYTHbBIM WAV UMEET NPU3HAKN
MUKPOBHOW KOHTaMUHaLWK.

OcTopoxHO: Bce NpoayKTbi-Npon3BoaHble
KPOBU SIBMSOTCS NOTEHLMANBHO
VNHMEKLUNOHHBIMU. Cbipbe, UCMONb30BaHHOE
AN NPOM3BOACTBA AAHHOTO NpoayKTa,
NPOLUNO COOTBETCTBYIOLLUIA KOHTPOIb,
KOTOPbIN Nokasas OTCYyTCTBUE aHTUreHa
Bupyca renatuta HbsAg n otcytcteue
aHTuTen Ha BNY-1/-2, BUY-1, Bupychbl
renatuta B n C. Kpome Toro, coipbe

6bIN10 ccnefoBaHo Ha napBoBupyc B19.
YCTaHOBMNEHO OTCYTCTBME 3TOrO BUpYcCa.
Hu 0AVH 13 N3BECTHBIX METOA0B HE MOXET
rapaHTMpoBaTb OTCYTCTBME Nepeaayv
B03byauMTEneln nHdekLnin ¢ npenapatamu
Ha 6ase KpoBM Yenoseka.

OcTOpPOXHO: [laHHbIVi NPOAYKT COAEPXUT
reHTaMULVH N He JOMKEH NPUMEHATLCS
ANS NauMeHToB C BbIABNEHHON annepruen
Ha reHTaMULINH UK aHanornyHble
aHTUBNOTUKU.

MpumeyaHue: Heobxoanmo obecneynTb
BO3MOXHOCTb KOHTPOISA HaA Takumu
npoayktamu. B aton cdepe moryTt
CylLecTBOBaTb TAKXe HaUWOHarbHble
HopMaTuBHble TpeboBaHNsA BaLleit CTpaHbI.

MpumeyaHue: YcTponcTea u
npucnocobnexuns, npumMeHsemMble B
CcoYeTaHUn C AaHHbIM YCTPONCTBOM,
[OMXHbI ObITb NPpeAHa3Ha4YeHbl 4N JaHHOro
NCMOMb30BaHWS.

MpumeyaHume: YTunusaumsa yctponcrea
OCYLLeCTBNSAETCA B COOTBETCTBUN C
MECTHbIM 3aKOHOAATENbCTBOM 06
yTUnu3aumm MeguLnHCKUX YCTPOMCTB.

MHCTPYKLUMA NO NPUMEHEHUIO

1. TNepea ucnonb3oBaHWeM ypaBHOBeCbTE
B TeYeHNe MUHUMYM 2 4acoB B
atmoccepe c5-6 % CO, npn 37 °C.

2. OMOpUOHBLI NOATOTaBMNUBAIOT U
nepeHocsT B Matky B 20 — 30 Mkn
npeaBapuTENbHO YpaBHOBELLEHHOW
cpeabl UTM™ Transfer Medium.

3. lNepepn nepeHocom npomowiTe KaTeTep
cpepont UTM™ Transfer Medium.

sk - slovenéina

Na prenos embryi a blastocyst.

Tento produkt je ur¢eny na liecbu ART
(technolégiou asistovanej reprodukcie),

bez ohladu na to, &i je pri¢ina neplodnosti
na strane muza alebo Zeny. Vyrobok mézu
pouzivat vyhradne profesionalni zdravotnici
vyskoleni v lie€be ART (technoldgiou
asistovanej reprodukcie)

Produkty

1052 UTM™ Transfer Medium s fenolovou
Cerveriou

1152 UTM™ Transfer Medium

Obsahuje

Roztok fudského albuminu (HAS)
Rekombinantny ludsky inzulin
Gentamicin sulfat 10 ug/ml

Testovanie v ramci kontroly kvality

Test sterility (Ph.Eur., USP)

Test osmolality (Ph.Eur., USP)

Test pH (Ph.Eur., USP)

Test endotoxinov < 0,1 EU/mI (Ph.Eur., USP)
Analyza HSA (Ph.Eur., USP)

Test na mySich embryach (MEA)
Poznamka: Vysledky kazdej zasielky su
uvedené v Osvedceni o analyze. K dispozicii
na www.origio.com.

Pokyny na skladovanie a stabilitu
Produkty sa vyrabaju asepticky a dodavaju
sa sterilné.

Uchovavajte v pévodnej flasi pri teplote
2-8°C, chrarite pred svetlom.

Nezmrazujte.

Po zahriati zlikvidujte prebyto¢ny (nepouzity)
material.

Produkt musi byt pouzity po¢as 7 dni po
otvoreni.

Pri skladovani podla pokynov vyrobcu je
vyrobok stabilny do datumu pouzitelnosti
uvedeného na Stitku.

Preventivne opatrenia a varovania

Nepouzivajte produkt, pokial:

1. Je obal produktu poskodeny alebo
tesnenie porusené.

2. Doslo k prekro¢eniu datumu
pouzitelnosti.

3. Produkt sa odfarbuje, zakaluje sa,
zahustuje sa alebo vykazuje akékolvek
znamky mikrobialnej kontaminacie.

Pozor: So vSetkymi krvnymi produktmi

je nutné manipulovat ako s potencialne
infek&énymi. Vychodiskovy material na vyrobu
tohto produktu bol testovany a bol uznany
nereaktivny na HBsAg a negativny na anti-
HIV-1/-2, HIV-1, HBV a HCV. Vychodiskovy
material bol dalej testovany na parvovirus
B19 a nebolo zistené zvysenie. Ziadne
zname testovacie metddy nemézu poskytnut
zaruku, Ze produkty odvodené z fudskej krvi
neprenasaju infekéné latky.

Pozor: Tento produkt obsahuje gentamicin
a nemal by byt pouzivany pri pacientoch
s0 znamou alergiou na gentamicin alebo
podobné antibiotika.

Poznamka: Musi byt zabezpecena
sledovatelnost tohto produktu. Navyse, vo
vasej krajine mozu existovat vnutrostatne
pravne predpisy tykajuce sa tejto oblasti.

Poznamka: Uréené na pouZzitie len
v kombinécii s inymi zariadeniami ur¢enymi
na definovany uéel.

Poznamka: Zlikvidujte zariadenie v sulade
s miestnymi predpismi pre likvidaciu
zdravotnickych pomécok.

Pokyny na pouzitie

1. Pred pouzitim je potrebné vyvazit
preparat aspon na 2 hodiny v 5-6 % CO,
pri teplote 37°C.

2. Embrya su pripravené a prenesu sa
do maternice v 20-30 pl predbezne
vyvazeného média UTM™ Transfer
Medium.

3. Pred pouzitim katétra na prenos embryi
je potrebné preplachnut katéter médiom
UTM™ Transfer Medium.

sl - slovensko

Za prenos zarodkov in blastocisv.

Preparat je namenjen za OBMP zdravljenje
Zensk, ne glede na to, kdo v paru — moski
ali Zenska — je neploden. Ta izdelek naj
uporabljajo samo zdravstveni delavci, ki so
usposobljeni za oploditev z biomedicinsko
pomocjo.

lzdelki
1052 UTM™ Transfer Medium s fenol rde¢im
1152 UTM™ Transfer Medium

Vsebuje

Raztopina humanega albumina (HAS)
Rekombinantni humani inzulin
Gentamicin sulfat 10 pg/ml

Preverjanje kakovosti

Testirana sterilnost (Ph.Eur., USP)
Testirana osmolalnost (Ph.Eur., USP)
Testiran pH (Ph.Eur., USP)

Testirano za endotoksine < 0,1 EU/mI (Ph.
Eur., USP)

Analiza HSA (Ph.Eur., USP)

Testirano s testom na misjih zarodkih (MEA)
Opomba: Rezultati vsake serije so navedeni
na analitskem certifikatu, ki je na voljo na
Www.origio.com.

Navodila za shranjevanje in stabilnost

Ti izdelki so asepti¢no obdelani in dobavljeni
v sterilni obliki.

Shranjujte v originalnem vsebniku pri 2-8 °C,
zasciteno pred svetlobo.

Ne zamrzujte.

Po segrevanju zavrzite odvecni
(neuporabljen) medij.

Ta izdelek morate uporabiti v 7 dneh po odprtju.
Ce izdelek shranjujete po navodilih
proizvajalca, je stabilen do roka uporabe,
navedenega na oznaki.

Varnostni ukrepi in opozorila

|zdelka ne uporabljajte, ce:

1. Se vam zdi, da je embalaza preparata ali
plomba poskodovana.

2. Pretekel je rok uporabe.

3. Preparat postane brezbarven, moten,
kalen ali kaze znake okuZbe z mikrobi.

Pozor: Vse krvne izdelke morate obravnavati
kot potencialno kuzne. Izvorni material za
proizvodnjo tega izdelka je bil testiran ter je
bil nereaktiven za HBsAg in negativen za
anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV in HCV. Poleg tega
je bil izvorni material testiran za parvovirus
B19, rezultati pa niso bili poviSani. Nobena
metoda testiranja ne more zagotoviti, da
izdelek iz ¢loveske krvi ne bo prenasal
povzroditeljev okuzb.

Pozor: Ta izdelek vsebuje gentamicin, zato
ga ne smete uporabljati pri bolnikih, ki imajo
znano alergijo na gentamicin ali podobne
antibiotike.

Opomba: Upostevajte, da mora biti ta
izdelek sledljiv. Poleg tega lahko v vasi
drzavi obstajajo pravne zahteve glede tega
podrogja.

Opomba: Uporaba je dovoljena samo skupaj
z drugimi napravami, ki so namenjene za to
specificno uporabo.

Opomba: Odstranite medicinski
pripomocek skladno z lokalnimi predpisi za
odstranjevanje medicinskih pripomockov.

Navodila za uporabo

1. Pred uporabo morate preparat stabilizirati
vsaj 2 uriv 5-6 % CO,, pri temperaturi
37 °C.

2. Zarodki se pripravijo in prenesejo
v maternico v 20-30 pl vnaprej
ekvilibriranega medija UTM™ Transfer
Medium.

3. Pred uporabo morate kateter za prenos
zarodkov splaknitiz UTM™ Transfer
Medium.

sv - svenska

For 6verforing av embryon och blastocyster.

Denna produkt ar avsedd for assisterad
befruktning, oavsett om orsaken ar manlig
eller kvinnlig infertilitet. Produkten far endast
anvandas av yrkesanvandare som utbildats i
assisterad befruktning.

Produkter
1052 UTM™ Transfer Medium med fenolrétt
1152 UTM™ Transfer Medium

Innehall
Humanalbuminldsning (HAS)
Rekombinant humant insulin
Gentamicinsulfat 10 pg/ml

Kvalitetskontrolltestning

Sterilitet testad (Ph.Eur., USP)

Testad osmolalitet (Ph.Eur., USP)
pH-testad (Ph.Eur., USP)

Testat endotoxin < 0,1 EU/ml (Ph.Eur., USP)
HSA-analys (Ph.Eur., USP)

Testad musembryoanalys (MEA)

Obs: Resultaten for varje sats anges pa

ett analyscertifikat som finns tillgangligt pa
www.origio.com.

Forvaringsinstruktioner och stabilitet
Produkterna ar aseptiskt bearbetade och
levereras sterila.

Forvaras i originalférpackningen vid 2- 8 °C i
skydd mot ljus.

Far inte frysas.

Kassera éverblivet (oanvant) medium efter
uppvarmning.

Produkten ska anvandas inom 7 dagar efter
Oppnandet.

Vid férvaring enligt tillverkarens anvisningar
ar produkten hallbar fram till utgangsdatumet
som anges pa etiketten.

Forsiktighetsatgarder och varningar

Anvand inte produkten om:

1. Produktférpackningen verkar vara
skadad eller om férseglingen ar bruten.

2. Utgangsdatumet har éverskridits.

3. Produkten ser missfargad, grumlig eller
skiktad ut eller visar tecken pa mikrobiell
kontaminering.

Varning: Alla blodprodukter ska behandlas
som potentiellt smittsamma. Kallmaterialet
som anvants vid tillverkningen av denna
produkt har testats och befunnits vara
icke-reaktivt for HBsAg och negativt

for anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV och HCV.
Dessutom har kéallmaterialet undersékts med
avseende pa parvovirus B19 och mangden
virus har inte befunnits vara forhojd. Inga
kanda testmetoder kan erbjuda garantier for
att produkter fran humanblod inte 6verfor
smittsamma amnen.

Varning: Denna produkt innehaller
gentamicin och ska inte anvandas till
patienter med kand allergi mot gentamicin
eller liknande antibiotika.

Obs: Observera kravet pa sparbarhet
avseende denna produkt. Det kan aven
finnas nationella lagkrav i ditt land som
reglerar hanteringen inom denna sektor.

Obs: Far endast anvandas ihop med enheter
som ar avsedda for detta speciella andamal.

Obs: Kassera enheten i enlighet med lokala
foreskrifter for kassering av medicintekniska
produkter.

Bruksanvisning

1. Forsatt produkten i jamvikti 5 —6 %
CO, vid 37 °C under minst 2 timmar fére
anvandning.

2. Embryona férbereds och 6verfors till
livmoderni 20 - 30 yl UTM™ Transfer
Medium forsatt i jamvikt.

3. Spola overféringskatetern med UTM™
Transfer Medium fére anvandning.

tr - tiirkge
Embriyo ve blastosistlerin transferi igindir.

Bu Urln, infertilitenin nedeni ister erkek
isterse kadin kaynakli olsun, YUT (yardimci
treme teknolojisi) tedavisi igindir. Bu

trlin sadece YUT tedavisi egitimi almig
profesyoneller tarafindan kullaniimalidir.

Uriinler
Fenol kirmizil 1052 UTM™ Transfer Medium
1152 UTM™ Transfer Medium

igindekiler

insan albumini soliisyonu (HAS)
Rekombinant insan insulini
Gentamisin stlfat 10 ug/ml

Kalite kontrol testi

Sterilitesi test edilmistir (Ph.Eur., USP)
Ozmolalite test edilmistir (Ph.Eur., USP)
pH test edilmistir (Ph.Eur., USP)
Endotoksin test edilmistir < 0,1 EU/ml (Ph.
Eur., USP)

HSA analizi (Ph.Eur., USP)

Fare Embriyo Denemesi (MEA) test
edilmistir.

Not: Her serinin sonuglari, www.origio.com
adresinde bulunan bir Analiz Sertifikasi'nda
belirtilmigtir.

Saklama kosullari ve dayanikhlik
Urtinler aseptik olarak islenmis olup steril
olarak tedarik edilmigtir

Orijinal kutusunda 2-8 °C arasinda, i1siktan
uzak olarak saklayiniz.

Dondurmayiniz.

Artan (kullanilmayan) medyayi 1sitarak
bertaraf ediniz.

Uriin agiimasindan itibaren 7 giin iginde
tuketilmelidir.

Urtin, Uretici tarafindan belirtilen sartlarda
saklandid takdirde, etikette yazan son
kullanma tarihine kadar dayanir.

Onlemler ve uyarilar

Uriind su sartlarda kullanmayiniz:

1. Uriin paketi hasarli ya da agzi agiimis ise.

2. Son kullanma tarihi gegmis ise.

3. Urtintin rengi solmus, bulaniklagmis,
tortulanmis ya da mikrobik
kontaminasyon géze garpiyor ise.

Dikkat: Tum kan Uriinlerine potensiyel
olarak bulagici gézle bakilmalidir. Bu Uriinin
Uretimi igin kullanilan kaynak madde test
edilmistir ve HBsAg igin reaktif olmadigi ve
Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV ve HCV igin negatif
oldugu saptanmistir. Ayrica kaynak madde
parvovirus B19 igin test edilmis ve duglk
oldugu saptanmistir. Higbir test metodu,
insan kanindan elde edilmis Uriinlerin
bulasici etkenleri gegirmeyecegi garantisini
veremez.

Dikkat: Bu (rlin gentamisin igerdigi igin
gentamisin ve benzeri antibiyotiklere alerjisi
oldugu bilinen hastalarda kullanilmamasi
gerekir.

Not: Bu Uriinin izlenebilmesinin gerekliligini
dikkate alin. Ayrica, llkenizde bu alan igin
ulusal yasal gereksinimler olabilir.

Not: Sadece belirli bir amag igin tasarlanmis
olan cihazlarla birlikte kullaniimalidir.

Not: Aygitin bertaraf edilmesi, yerel medikal
aygitlarin bertaraf edilmesi dliizenlemelerine
gore yapilmalidir.

Kullanim talimatlari

1. Kullanmadan 6nce 37 °C'de %5-6 CO,
icinde minimum 2 saat dengeleyin.

2. Embriyolar 20-30 pl 6nceden
dengelenmis UTM™ Transfer Medium
icinde hazirlanip uterusa aktarihr.

3. Kullanmadan énce transfer kateterini
UTM™ Transfer Medium ile yikayin.

[na nepeHeceHHa eM6pioHiB Ta
6nacrtoumcr.

[laHuii NpoayKT BUKOPUCTOBYETLCS Y
MeToAMLi AONOMDKHOI penpoayKTUBHOI
TexHonorii (APT) ans nikyBaHHa 6e3nnigas
AK XIHOYOT, Tak i Yonosivoi eTionorii.
MpoAyKT NpUsHaYeHo Ans BUKOPUCTaHHS
BUKIMIOYHO cnelianictamu y cdepi APT.

MpoaykTu

1052 UTM™ Transfer Medium 3 doeHonosunm
4YepBOHUM

1152 UTM™ Transfer Medium

Cknap

Po3unH anbbyminy nroguum (CA)
PekoMBiHaHTHUI iHCYNiH NoaNHN
leHTamiuuHy cynbdat 10 mkr/mn

KoHTponb sikocTi

KoHTponb ctepunbHocTi (Ph.Eur., USP)
[MpoTecToBaHo ocmonsinbHicTb (Ph.Eur.,
USP)

KoHTtponb pH (Ph.Eur., USP)

BwmicT eHgoTokcuHIB < 0,1 oanHULb
eHpoTokcuHy/mn (Ph.Eur., USP)

Anania Bmicty CAJl (Ph.Eur., USP)
MpoTecToBaHo Ha embpioHax muwwein (MEA)
Mpumitka: Pe3dynbraTn aHanisy KoxHol
napTii HaBegeHo B CepTudikati aHaniay,
[OCTYNHOMY 3@ afpecoo www.origio.com.

MpaBuna 36epiraHHs Ta cTabinbHICTL
MpoaykTn nponwnu acenTu4Hy o6pobky 1
nocTayaloTbCs B CTEPUNbHOMY CTaHi.
36epirati B opuriHanbHi ynakosLi npu
Temnepartypi 2-8 °C, 3axuwaTtu Bia BNAMBYy
cBitna.

He 3amopoxysaTu.

Micna HarpiBaHHA HAANULLOK cepeaoBuLY
(HeBMKOpUCTaHMI) HEOBXIAHO BUAANUTY.
Micns BigKpUTTS NPOAYKT HeobxiaHO
BMKOPUCTaTW NPOTArOM 7 AHIB.

Mpw 36epiraHHi BiANOBIAHO [0 IHCTPYKLIiN
BMPOBHMKa NPOAYKT 3anmiaeTbes
cTabinbHUM [0 AaTH 3aKiHYEHHS CTPOKY
npuaaTHOCTI, 3a3HAY€HOr0 Ha eTuKeTLi
dnakoHa.

3acTepexeHHs 1 nonepeaXXeHHs

He BUKOPUCTOBYITE NPOAYKT, AKLLO:

1. ¥YnakoBky nowkogxxeHo a6o nopytieHo ii
yinicHicTb.

2. 3akiH4mMBCSA CTPOK NpUAATHOCTI.

3. Cepepgosuuie ctano 6e3bapBHUM,
KanamyTHUM abo mae o3Haku MikpoGHoT
KOHTaMiHaUii.

OGepexHo: Yci npenapatu KpoBi
BBaXaloTbCSA NOTEHLUINHO iHdeKLiiHUMN.
CupoBWuHa, Ky BUKOPUCTaHO ANs
BMPOGHMLTBA AAHOro NPoAyKTY, Npoilina
BiANOBIAHWI KOHTPONb, L0 NOKa3as
BiICYTHICTb @aHTUreHy BipyCy renaTtuty
HBsAg, BiacyTHICTb aHTUTIN Ha BIN-1/-2,
BIN-1 Ta Bipycu renatutie B i C. Kpim Toro,
CcMpoBUHY Byno AoCniAXeHo Ha NapBoBipyc
B19 piBeHb SKOro BCTAHOBMEHWI B MeXax
Hopmu. XKodeH i3 BifoMux meToAis
aHanisy He MoXe rapaHTyBaTu BiICy THICTb
36yaHuKiB iHdeKUil y npenapaTax,
BUIOTOBIEHNX HA OCHOBI KPOBI NIOANHN.

O6epexHo: MpoayKT MICTUTbL FreHTaMiLuH.
1oro He MOXHa BUKOPUCTOBYBATH

ANSA NiKyBaHHS NaLlieHTiB, y SK1x
cnocTepiraeTbCcs aneprisi Ha reHTamiynH abo
CXOXi @aHTUBIOTUKM.

Mpumitka: HeobxigHo 3abeaneynTtu
MOXIMBICTb BiACTEXEHHSA 4aHOro
npenapaty. Kpim Toro, y Lin cdepi MOXyTb
AiSTY BUMOrM 3aKOHOA4ABCTBA BaLUOi KpaiHW.

Mpumitka: MeanyHi Bupo6u, wo
BMKOPUCTOBYIOTLCSA Pa3oM 3 LM B1poGoMm,
MalTb 3aCTOCOBYBATUCA 3@ NPU3HAYEHHSAM.

MpumiTka: YTunisauis uboro Bupoby
30iMICHI0ETLCS BiANOBIAHO A0 MiCLEBOro
3aKoHOAAaBCTBa NPO YTUNi3auio MeanyHnx
npunagis.

IHCTPYKUii 3 BUKOPUCTaAHHA

1. Tlepepn BMKOpPUCTaAHHAM ypiBHOBaXyBaTn
NpOTSrom LoHanMeHLe 2 roavH y 5-6%
posuunHi CO, npu 37 °C.

2. EMGpioHu roTyioTb i nepecaaxyotb
y MaTky B 20-30 Mkn nonepeaHbo
BPiBHOBaXXEHOro cepeAoBuLLa s
nepecagxenHs UTM™ Transfer Medium.

3. lNepen BUKOPUCTAHHAM NPOMUTYN
KaTeTep cepefoBuLLieM ANS
nepecagxenHs UTM™ Transfer Medium.
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