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Na premytie spermii, izolaciu pohyblivych
Zivotaschopnych spermii postupom swim-up,
rozriedenie gradientov ORIGIO® Gradient

a ako zadrziavacie médium pred Ul treba
pouzit ORIGIO® Sperm Wash.

Tento produkt je uréeny na liecbu ART
(technolégiou asistovanej reprodukcie),

bez ohladu na to, ¢i je pri¢ina neplodnosti
na strane muza alebo zeny. Vyrobok mézu
pouzivat vyhradne profesionalni zdravotnici
vyskoleni v liecbe ART (technolégiou
asistovanej reprodukcie)

Velkost balenia

84050060: ORIGIO® Sperm Wash (60 ml)
84055060: ORIGIO® Sperm Wash (5 x 60 ml)
84051010: ORIGIO® Sperm Wash (10 x

10 ml)

Obsahuje
Roztok fudského albuminu (HAS)
Gentamicin sulfat 10 pg/ml

Testovanie v ramci kontroly kvality
Test sterility (Ph.Eur., USP)

Test osmolality (Ph.Eur., USP)

Test pH (Ph.Eur., USP)

Test endotoxinov < 0,15 EU/ml (Ph.Eur.,
USP)

Analyza HSA (Ph.Eur., USP)

Test prezitia spermii

Poznamka: Vysledky kazdej zasielky su
uvedené v Osvedceni o analyze. K dispozicii
na www.fertility.coopersurgical.com.

Systém s pufrom
ORIGIO® Sperm Wash je médium s plnym
obsahom pufra HEPES a pred pouzitim ho
netreba inkubovat.

Pokyny na skladovanie a stabilitu
Produkty sa vyrabaju asepticky a dodavaju
sa sterilné.

Uchovavajte v pévodnej flasi pri teplote
2-8°C, chrarite pred svetlom.

Nezmrazujte.

Po zahriati zlikvidujte prebyto¢ny (nepouzity)
material.

Produkt musi byt pouzity po¢as 28 dni po
otvoreni.

Pri skladovani podla pokynov vyrobcu je
vyrobok stabilny do datumu pouzitelnosti
uvedeného na Stitku.

Preventivne opatrenia a varovania

Nepouzwajte produkt, pokial:
Je obal produktu poskodeny alebo
tesnenie porusené.

2. Doslo k prekroc¢eniu datumu
pouzitelnosti.

3. Produkt sa odfarbuje, zakaluje sa,
zahustuje sa alebo vykazuje akékolvek
znamky mikrobialnej kontaminacie.

Pozor: So v8etkymi krvnymi produktmi

je nutné manipulovat ako s potencialne
infekénymi. Vychodiskovy material na vyrobu
tohto produktu bol testovany a bol uznany
nereaktivny na HBsAg a negativny na anti-
HIV-1/-2, HIV-1, HBV a HCV. Vychodiskovy
material bol dalej testovany na parvovirus
B19 a nebolo zistené zvySenie. Ziadne
zname testovacie metédy nemézu poskytnut
zaruku, Ze produkty odvodené z ludskej krvi
neprenasaju infekéné latky.

Pozor: Tento produkt obsahuje gentamicin
a nemal by byt pouzivany pri pacientoch
S0 znamou alergiou na gentamicin alebo
podobné antibiotika.

Poznamka: Musi byt zabezpecena
sledovatelnost tohto produktu. Navyse, vo
vasej krajine m6zu existovat vnutrostatne
pravne predpisy tykajuce sa tejto oblasti.

Poznamka: Ur€ené na pouZzitie len
v kombinacii s inymi zariadeniami uréenymi
na definovany ucel.

Poznamka: Zlikvidujte zariadenie v sulade
s miestnymi predpismi pre likvidaciu
zdravotnickych pomécok.

Pokyny na pouzitie

Priprava postupu swim-up:

1. Pred pouzitim nechajte vSetky
komponenty ohriat na izbovu teplotu
(20-25 °C).

2. Starostlivo naneste 0,5— ml
skvapalneného semena do skimavky
pod 1-2 ml ORIGIO® Sperm Wash.

3. Ak sada, skimavku otocte do 30—-45°

uhla na zvyS$enie sty¢nej plochy medzi
vzorkou semena a roztokom ORIGIO®
Sperm Wash. Sluzi to na zvySenie
vytazku najpohyblivejSich spermii pri
migracii do média. Stojan vlozte na
30-60 minut v zavislosti od kvality
semena do inkubatora s teplotou 37
°C. Ak pouzuete inkubator s CO,,
skontrolujte, ¢i s skimavky dokladne
uzavreté. Poznamka: Postup swim-up sa
da realizovat aj pri izbovej teplote.

4. Po postupe swim-up sa 0,2—1 ml
vrchnej vrstvy nasaje a vyhodnoti sa
koncentracia a motilita spermii. Ak je
pocet spermii prili§ nizky, zahrnie sa aj
dalSich 0,5 ml. Spojte nasaté mnozstvo.
Pocas nasavania treba davat pozor na
to, aby sa nenarusilo rozhranie medzi
vzorkou semena a médiom.

5. Ak treba dalSi koncentrat nasatého média
so semenom, prilejte dofi 5 ml roztoku
ORIGIO® Sperm Wash, zmiesajte ich a 5
minut odstredujte pri 300-500 g.

6. Nasajte supernatant a zostavajucu
peletu odlozte do vhodného objemu
primeraného média v zavislosti od
dalSieho postupu. Zavreté skimavky
skladujte pri izbovej teplote (20-25 °C),
kym sa nepouziju.

Poznamka: Pri postupoch oplodiiovania

in vitro (IVF) sa pri odkladani pelety (6.
krok) odporuca pouzit $pecialne vyvazené
fertilizacné médium (napr. ORIGIO®
Sequential Fert™ alebo Quinns Advantage™
Fertilization Medium).

Pri postupoch intracytoplazmatickej injekcie
spermii (ICSl), pri ktorych sa na vyber
spermii nepouzilo imobilizacné médium
(napr. PVP, SpermSlow™), sa pri odkladani
pelety odporuc¢a pouzit alternativne
zadrziavacie médium (6. krok).

Poznamka: Dlhodobé skladovanie
odlozenych pellet so spermiami pred ich
pouzitim méze zvysit index fragmentacie
DNA bez ohladu na pouzité médium,
predovSetkym v pripadoch neplodnosti
muzského faktora. 2

Oddelenie gradientu:
Preditajte si navod na pouzitie priloZzeny
k roztoku ORIGIO® Gradient™ 100, 90 a
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ORIGIO® Sperm Wash je namenjen za
izpiranje semencic, izoliranju vitalnih gibljivih
semencic s metodo splavanja na povrsje,
red¢enje gradientov ORIGIO® Gradients in
kot medij za zadrZevanje semencic pred IUI.

Preparat je namenjen za OBMP zdravljenje
Zensk, ne glede na to, kdo v paru — moski
ali Zenska — je neploden. Ta izdelek naj
uporabljajo samo zdravstveni delavci, ki so
usposobljeni za oploditev z biomedicinsko
pomocjo.

Velikost pakiranja

84050060: ORIGIO® Sperm Wash (60 ml)
84055060: ORIGIO® Sperm Wash (5 x 60 ml)
84051010: ORIGIO® Sperm Wash (10 x

10 ml)

Vsebuje
Raztopina humanega albumina (HAS)
Gentamicin sulfat 10 pg/ml

Preverjanje kakovosti

Testirana sterilnost (Ph.Eur., USP)
Testirana osmolalnost (Ph.Eur., USP)
Testiran pH (Ph.Eur., USP)

Testirano za endotoksine < 0,15 EU/ml (Ph.
Eur., USP

Analiza HSA (Ph.Eur., USP)

Testirano za prezivetje sperme

Opomba: Rezultati vsake serije so navedeni
na analitskem certifikatu, ki je na voljo na
www.fertility.coopersurgical.com.

Sistem pufra

ORIGIO® Sperm Wash je medij, v celoti
ublazen s pomocjo HEPES-a in pred
uporabo ne potrebuje predinkubacije.

Navodila za shranjevanje in stabilnost

Ti izdelki so asepti¢no obdelani in dobavljeni
v sterilni obliki.

Shranjujte v originalnem vsebniku pri 2-8 °C,
zasciteno pred svetlobo.

Ne zamrzujte.

Po segrevanju zavrzite odvecni
(neuporabljen) medij.

Ta izdelek morate uporabiti v 28 dneh po
odprtju.

Ce izdelek shranjujete po navodilih
proizvajalca, je stabilen do roka uporabe,
navedenega na oznaki.

Varnostni ukrepi in opozorila

|zdelka ne uporabljajte, ce:

1. Sevam zdi, da je embalaza preparata ali
plomba poskodovana.

2. Pretekel je rok uporabe.

3. Preparat postane brezbarven, moten,
kalen ali kaze znake okuzbe z mikrobi.

Pozor: Vse krvne izdelke morate obravnavati
kot potencialno kuzne. Izvorni material za
proizvodnjo tega izdelka je bil testiran ter je
bil nereaktiven za HBsAg in negativen za
anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV in HCV. Poleg tega
je bil izvorni material testiran za parvovirus
B19, rezultati pa niso bili povisani. Nobena
metoda testiranja ne more zagotoviti, da
izdelek iz ¢loveske krvi ne bo prenasal
povzroditeljev okuzb.

Pozor: Ta izdelek vsebuje gentamicin, zato
ga ne smete uporabljati pri bolnikih, ki imajo
znano alergijo na gentamicin ali podobne
antibiotike.

Opomba: Upostevajte, da mora biti ta
izdelek sledljiv. Poleg tega lahko v vasi
drzavi obstajajo pravne zahteve glede tega
podrocja.

Opomba: Uporaba je dovoljena samo skupaj
z drugimi napravami, ki so namenjene za to
specificno uporabo.

Opomba: Odstranite medicinski
pripomocek skladno z lokalnimi predpisi za
odstranjevanje medicinskih pripomockov.

Navodila za uporabo

Priprava na splavanje na vrh:

1. Vse sestavine morajo biti pred uporabo
na sobni temperaturi (20-25 °C).

2. Pozorno vstavite 0,5-1 ml teko¢ega
semena v epruveto pod 1-2 ml medija
ORIGIO® Sperm Wash.

3. Ceje mogode, polozite tubus pod kotom
30-45° in tako povecajte sticno povrsino
med vzorcem semena in medijem
ORIGIO® Sperm Wash. To omogoca
vecjo koli¢ino dobljenih najbolj gibljivih
semencic, ki priplavajo v medij. Pladenj
namestite v inkubator s temperaturo
37 °C za 30-60 minut, odvisno od
kakovosti semena. Ce je uporablien
inkubator s CO, se prepri¢ajte, da so
tubusi tesno pokriti.

Opomba: Splavanje na vrh se lahko
izvede tudi pri sobni temperaturi.

4. Potem, ko so semencice priplavale na
vrh, se zgornji sloj 0,2-1 ml vsesa in oceni
koncentracija in gibljivost semencic. Ce
je Stevilo semencic prenizko, se v oceno
vklju¢i $e naslednjih 0,5 ml. Vsesane
vzorce zdruzite skupaj. Med vsesavanjem
pazite, da ne zmotite sti¢ne povrsine med
vzorcem semena in medija.

5. Ce je potrebna dodatna koncentracija
vsesanih semencic, dodajte 5 ml
ORIGIO® Sperm Wash, premesajte in
centrifugirajte 5 minut na 300-500 g.

6. Vsesajte na povrsini plavajoce
semencice in ponovno odloZite preostali
del v ustrezno koli¢ino pravega medija, v
skladu z nadaljnjim postopkom. Pokrite
tubuse do uporabe hranite na sobni
temperaturi (20-25 °C)

Opomba: Pri postopkih IVF se priporo¢a
uporaba specializiranega ekvilibriranega
medija za oploditev (npr. ORIGIO® Sequential
Fert™ ali Quinns Advantage™ Fertilization
Medium) za ponovno odlaganje preostalega
dela semena (korak 6

Pri postopkih ICSI, kjer za izbiro semena

ni uporabljeno zaviralno sredstvo (npr.

PVP, SpermSlow™), se priporo¢a, da se za
ponovno odlaganje preostalega dela uporabi
alternativni medij za zadrzevanje (korak 6).

Opomba: Predolga hramba pred uporabo
ponovno odloZenega dela semena, ne glede
na uporabljeni medij, lahko povi$a indeks
razdrobljenosti DNK semena, $e posebej v
primerih neplodnosti zaradi moskega. "2

Locevanje gradienta:

Prosimo, poglejte v napotke za uporabo,
prilozene medijem ORIGIO® Gradient™ 100,
90 in 40/80.
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ORIGIO® Sperm Wash ska anvandas till
tvatt av spermier, isolering av mobila, viabla
spermier med hjélp av "swim-up”-metoden,
spadning av ORIGIO® Gradienter och

som férvaringsmedium for spermier innan
intrauterin inseminering.

Denna produkt ar avsedd for assisterad
befruktning, oavsett om orsaken ar manlig
eller kvinnlig infertilitet. Produkten far endast
anvandas av yrkesanvandare som utbildats i
assisterad befruktning.

Forpackningsstorlek

84050060: ORIGIO® Sperm Wash (60 ml)
84055060: ORIGIO® Sperm Wash (5 x 60 ml)
84051010: ORIGIO® Sperm Wash (10 x

10 ml)

Innehall
Humanalbuminlésning (HAS)
Gentamicinsulfat 10 ug/ml

Kvalitetskontrolltestning

Sterilitet testad (Ph.Eur., USP)

Testad osmolalitet (Ph.Eur., USP)

pH-testad (Ph.Eur., USP)

Testat endotoxin < 0,15 EU/mI (Ph.Eur., USP)
HSA-analys (Ph.Eur., USP)
Spermiedverlevnad testad

Obs: Resultaten for varje sats anges pa ett
analyscertifikat som finns tillgangligt pa
www.fertility.coopersurgical.com.

Buffertsystem

ORIGIO® Sperm Wash ar ett fullstandigt
HEPES-buffrat medium och kraver ingen
férinkubering innan anvandning.

Forvaringsinstruktioner och stabilitet
Produkterna ar aseptiskt bearbetade och
levereras sterila.

Férvaras i originalférpackningen vid 2 -8 °C i
skydd mot ljus.

Far inte frysas.

Kassera dverblivet (oanvant) medium efter
uppvarmning.

Produkten ska anvandas inom 28 dagar efter
oppnandet.

Vid férvaring enligt tillverkarens anvisningar
ar produkten hallbar fram till utgangsdatumet
som anges pa etiketten.

Forsiktighetsatgarder och varningar

Anvéand inte produkten om:

1. Produktférpackningen verkar vara skadad
eller om férseglingen &r bruten.

2. Utgangsdatumet har 6verskridits.

3. Produkten ser missfargad, grumlig eller
skiktad ut eller visar tecken pa mikrobiell
kontaminering.

Varning: Alla blodprodukter ska behandlas
som potentiellt smittsamma. Kallmaterialet
som anvants vid tillverkningen av denna
produkt har testats och befunnits vara
icke-reaktivt for HBsAg och negativt

for anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV och HCV.
Dessutom har kéallmaterialet undersékts med
avseende pa parvovirus B19 och mangden
virus har inte befunnits vara férhojd. Inga
kanda testmetoder kan erbjuda garantier for
att produkter fran humanblod inte verfor
smittsamma amnen.

Varning: Denna produkt innehaller
gentamicin och ska inte anvandas till
patienter med kand allergi mot gentamicin
eller liknande antibiotika.

Obs: Observera kravet pa sparbarhet
avseende denna produkt. Det kan aven finnas
nationella lagkrav i ditt land som reglerar
hanteringen inom denna sektor.

Obs: Far endast anvandas ihop med enheter
som ar avsedda for detta speciella andamal.

Obs: Kassera enheten i enlighet med lokala
foreskrifter for kassering av medicintekniska
produkter.

Bruksanvisning

”Swim-up”-preparation:

1. Lat alla komponenter uppna
rumstemperatur (20 - 25 °C) fore
anvandning.

2. Placera forsiktigt ett lager om 0,5 — 1 ml
av den nu flytande sperman i ett provror
under 1 — 2 ml ORIGIO® Sperm Wash.

3. Stéll om mojligt provroret i 30 - 45°
vinkel for att 6ka gransytan mellan
spermaprovet och ORIGIO® Sperm Wash.
Detta gors for att 6ka insamlingen av de
mest motila spermierna nar de migrerar
till mediet. Placera provrorsstallet ien
inkubator vid 37 °C i 30—60 minuter,
beroende pa spermans kvalitet. Se till att
locken pa provréren ar ordentligt pasatta
om en CO,-inkubator anvéands.
Obs: "Swim-up” kan dven utféras i
rumstemperatur.

4. Efter "swim-up” aspireras de
oversta 0,2 — 1 ml och darefter
beddms spermiernas motilitet
och spermiekoncentrationen. Om

spermieantalet ar for lagt ska aven nasta
0,5 mlinkluderas. Sla ihop de aspirerade
spermamangderna. Var f6rsiktig under
aspirationen sa att inte gransytan mellan
spermaprovet och mediet rubbas.

5. Om ytterligare koncentration av det
aspirerade spermiemediet kravs, tillsatt
5 ml ORIGIO® Sperm Wash, blanda och
centrifugera vid 300 - 500 g i 5 minuter.

6. Aspirera supernatanten och
resuspendera kvarstaende pellet i
passande volym av lampligt medium i
enlighet med kommande procedurer.
Forvara provréren i rumstemperatur
(20 - 25 °C) med locken pa tills de ska
anvandas.

Obs: Vid IVF-procedurer rekommenderas
det att ett sarskilt fertiliseringsmedium
som forsatts i jamvikt (t. ex. ORIGIO®
Sequential Fert™ eller Quinns Advantage™
Fertilization Medium) anvénds nar pelleten
ska resuspenderas (steg 6).

Vid ICSI-procedurer dar inget
immobiliseringsmedium anvéands

for spermieselektering (t. ex. PVP,
SpermSlow™) rekommenderas det att

ett annat férvaringsmedium anvands nar
pelleten ska resuspenderas (steg 6).

Obs: Lang tids férvaring av den
resuspendederade spermiepelleten innan
den anvands kan, oavsett vilket medium
som anvants, 6ka spermans DNA-
fragmenteringsindex, speciellt vid infertilitet
p.g.a. manliga faktorer. -2

Gradientseparation:
Var god se bifogad bruksanvisning till
ORIGIO® Gradient™ 100, 90 och 40/80.
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ORIGIO® Sperm Wash, spermin yikanmasi,
swim-up yontemi ile hareketli canli

spermin izolasyonu, ORIGIO® Gradients'in
seyreltiimesi icin ve IUI 6ncesi bekletme
ortami olarak kullaniimalidir.

Bu Uriin, infertilitenin nedeni ister erkek
isterse kadin kaynakli olsun, YUT (yardimci
lreme teknolojisi) tedavisi igindir. Bu

Uriin sadece YUT tedavisi egitimi almis
profesyoneller tarafindan kullaniimalidir.

Paket boyutu

84050060: ORIGIO® Sperm Wash (60 ml)
84055060: ORIGIO® Sperm Wash (5 x 60 ml)
84051010: ORIGIO® Sperm Wash (10 x 10 ml)

Igindekiler
Insan albumini solisyonu (HAS)
Gentamisin silfat 10 pg/ml

Kalite kontrol testi

Sterilitesi test edilmistir (Ph.Eur., USP)
Ozmolalite test edilmistir (Ph.Eur., USP)
pH test edilmistir (Ph.Eur., USP)
Endotoksin test edilmistir < 0,15 EU/ml (Ph.
Eur., USP)

HSA analizi (Ph.Eur., USP)

Sperm survival testi yapilmistir

Not: Her serinin sonuglari, www.fertility.
coopersurgical.com adresinde bulunan bir
Analiz Sertifikasi'nda belirtilmistir.

Tampon sistemi

ORIGIO® Sperm Wash, tamamen HEPES
tamponlu medyumdur ve kullanmadan énce
on inklibasyon gerektirmez.

Saklama kosullar ve dayanikhlik
Urlnler aseptik olarak islenmis olup steril
olarak tedarik edilmistir

Orijinal kutusunda 2-8 °C arasinda, i1siktan
uzak olarak saklayiniz.

Dondurmayiniz.

Artan (kullanilmayan) medyay 1sitarak
bertaraf ediniz.

Uriin agiimasindan itibaren 28 giin icinde
tiketilmelidir.

Urdn, Uretici tarafindan belirtilen sartlarda
saklandigi takdirde, etikette yazan son
kullanma tarihine kadar dayanir.

Onlemler ve uyarilar

Urlind su sartlarda kullanmay|n|z:

1. Uriin paketi hasarli ya da agzi agiimis ise.

2. Son kullanma tarihi gegmis ise.

3. Urtintin rengi solmus, bulaniklagmis,
tortulanmis ya da mikrobik
kontaminasyon g6ze garpiyor ise.

Dikkat: Tim kan Urnlerine potensiyel
olarak bulasici gézle bakilmalidir. Bu triiniin
Uretimi igin kullanilan kaynak madde test

edilmistir ve HBsAg icin reaktif olmadigi ve
Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV ve HCV igin negatif
oldugu saptanmistir. Ayrica kaynak madde
parvovirus B19 igin test edilmis ve dusik
oldugu saptanmistir. Higbir test metodu,
insan kanindan elde edilmis drinlerin
bulasici etkenleri gegirmeyecegi garantisini
veremez.

Dikkat: Bu (riin gentamisin igerdigi igin
gentamisin ve benzeri antibiyotiklere alerjisi
oldugu bilinen hastalarda kullanilmamasi
gerekir.

Not: Bu Urilinun izlenebilmesinin gerekliligini
dikkate alin. Ayrica, llkenizde bu alan igin
ulusal yasal gereksinimler olabilir.

Not: Sadece belirli bir amag igin tasarlanmis
olan cihazlarla birlikte kullaniimalidir.

Not: Aygitin bertaraf edilmesi, yerel medikal
aygitlarin bertaraf edilmesi diizenlemelerine
gore yapilmalidir.

Kullanim talimatlari

Swim-up hazirhg::

1. Kullanmadan 6nce tim bilesenleri oda
sicakligina (20-25 °C) getirin.

2. Birtlpiginde 0,5-1 ml sivilagtiriimig
meniyi dikkatle 1-2 ml ORIGIO® Sperm
Wash altina tabaka halinde yerlestirin.

3. Eger mimkiinse, meni numunesi ile
ORIGIO® Sperm Wash arasindaki
arayuizeyi artirmak igin tipt 30-45° agiyla
yerlestirin. Bu, medyuma gectiginde
en hareketli spermin geri kazanimini
artirmak igin yapilir. Raki meni kalitesine
bagli olarak 30-60 dakika boyunca
37 °C'de inkiibatére yerlestirin. Eger CO,
inklibatorl kullanilirsa, tuplerin siki bir
sekilde kapatildigindan emin olun.

Not: Swim-up ayni zamanda oda
sicakliginda gergeklestirilebilir.

4. Swim-up isleminden sonra, ust 0,2-1 ml
aspire edilir ve sperm konsantrasyonu ve
hareketlilik bakimindan degerlendirilir.
Sperm sayisi fazla diislikse sonraki 0,5
ml de dahil edilir. Aspiratlari bir araya
getirin. Aspirasyon sirasinda, semen
numunesi ve medyum arasindaki araylize
zarar vermemek igin dikkatli olunmalidir.

5. Eger aspire edilen sperm medyumunun
ek konsantrasyonu gerekirse, 5 ml
ORIGIO® Sperm Wash ekleyin, karistirin
ve 5 dakika stire ile 300-500 g hizinda
santriflij edin.

6. Slpernatani aspire edin ve ek prosediire
gore kalan pelleti uygun hacimdeki dogru
medyumda tekrar siispansiyon haline
getirin. Kapatilan tipleri kullanima kadar
oda sicakliginda (20-25°C) saklayin.

Not: IVF proseddrleri igin, pellet yeniden
suspansiyon haline getirilirken 6zel
dengelenmis bir fertilizasyon medyumunun
(Orn.; ORIGIO® Sequential Fert™ veya
Quinns Advantage™ Fertilization Medium)
kullaniimasi onerilir (Adim 8/9).

Sperm segimi igin immobilizasyon
medyumunun (Orn.; PVP, SpermSlow™)
kullaniimadigi ICSI prosedurlen icin, pellet
yeniden siispansiyon haline getirilirken
alternatif bir bekletme medyumunun
kullanilmasi 6énerilir (adim 6).

Not: Medyumun kullanilip kullaniimadigina
bakilmaksizin, yeniden suspansiyon haline
getirilmis sperm pelletlerini kullanmadan
once uzun slre ile saklamak, 6zellikle erkek
faktorlt kisirlik vakalarinda sperm DNA
pargalanma indeksini artirabilir. 2

Gradiyent pargalanmasi:

Litfen ORIGIO® Gradient™ 100, 90 ve 40/80
ile birlikte saglanan kullanma talimatlarina
bakin.

"Jackson R.E, et al., Effects of semen
storage and separation techniques on
sperm DNA fragmentation. Fertil Steril.
2010;94(7):2626-2630.

2 Balasuria A, et al., Processes involved
in assisted reproduction technologies
significantly increase sperm DNA
fragmentation and phosphatidylserine
translocation. Andrologia. 2014 Mar;
46(2):86-97

ORIGIO® Sperm Wash BUKOPUCTOBYETLCS
ANS OYULLEHHS CMIEPMMU, i30MI0BAHHS
PYXOMOI XuBY4Oi Cnepmu MeToAoM chroTauy,
po34nHeHHs rpagieHTis ORIGIO® Gradients,
Ta B IKOCTi yTPUMYI0YOro cepeoBuLLa

ANa cnepmu nepep BHYTPiLULHbOMaTKOBUM
3annigHeHHaMm.

[aHuin NnpoayKT BUKOPUCTOBYETLCS Y
MeToAuUi AOMOMIXHOI penpop,yKTMBHo'l'
TexHonoril (.EI,PT) ans J'IIKyBaHHH 6e3nn|/:mﬂ
SIK XIHOYOT, Tak i YornoBiyoi eTionorii.
MpoAyKT NpU3HaYeHo AN BUKOPUCTAHHS

BUKIIOYHO cnelianictamu y ccepi APT.

Po3mip ynakoBku

84050060: ORIGIO® Sperm Wash (60 mn)
84055060: ORIGIO® Sperm Wash (5 x

60 mn)

84051010: ORIGIO® Sperm Wash (10 x

10 mn)

Cknag
Po3uunH anbbyminy ntogunm (CA)
leHTamiunHy cynbdat 10 mMkr/mn

KoHTponb sikocTi

KoHTponb ctepuneHocTi (Ph.Eur., USP)
MpoTecToBaHo ocMonsinbHicTb (Ph.Eur.,
USP)

KonTpone pH (Ph.Eur., USP)

BwmicT engoTokcuHie < 0,15 oguHnue
eHpgoTokcuHy/mn (Ph.Eur., USP)

Ananis smicty CAJl (Ph.Eur., USP)
MpoTecToBaHO BUXUBAHICTb
cnepmaTosoigis

Mpumitka: Pe3ynbtati aHanisy KoxHoi
napTii HaBegeHo B CepTudikati aHanisy,
nocTynHomy 3a agpecoto www.fertility.
coopersurgical.com.

BydepHa cucrtema

ORIGIO® Sperm Wash - nosHicTio
3abydepeHe HEPES cepeposuiye Ta He
BMMarae nonepeaHboi iHkybauii nepeq
BUKOPUCTAHHAM

MpaBuna 36epiraHHs Ta cTabinbHICTL
MpoaykTu npornu acenTu4Hy o6pobky i
nocrayalTbCsl B CTEPUNbHOMY CTaHi.
36epirati B opuriHanbHi ynakosLi npu
TemnepaTtypi 2-8 °C, 3axuwaTtu Big Bnamey
cBiTna.

He 3amopoxyBaTu.

Micns HarpiBaHHSA HAAMULLOK cepefoBuLL
(HeBMKOpUCTaHMI) HEOBXIAHO BUAANUTY.
Micnsa BiAKpUTTS NpoAyKT HeobxigHO
BUKOPUCTATMN NPOTATrom 28 AHiB.

Mpw 36epiraHHi BiANOBIAHO A0 IHCTPYKLIN
BMPOGHMKa NPOAYKT 3anuLIaeTbCsi CTabinbHUM
[0 AaTV 3aKiHYeHHs1 CTPOKY NPUAATHOCTI,
3a3HaYeHOro Ha eTUKeTLi hnakoHa.

3acTepexeHHsA 1 nonepenXeHHs

He BUKOPUCTOBYITE NPOAYKT, AKLLO:

1. YnakoBKy nowikogxeHo abo nopyteHo ii
UinicHIiCTb.

2. 3akiH4mBCA CTPOK NPUAATHOCTI.

3. Cepeposuiue cTano 6e3bapBHuM,
KanamyTHUMm abo Mae o3Haku MikpoBHoOi
KOHTaMiHaUii.

O6epexHo: Yci npenapatu Kposi
BBaXalTbCA NOTEHLINHO IHEKUINHUMN.
CvpoBWMHa, Ky BUKOpUCTaHO ANs
BMPOGHMLTBA AAHOrO NPOAYKTY, Nponwna
BiANOBIAHWNI KOHTPOIb, L0 NOKa3as

BifICY THICTb @aHTUreHy Bipycy renaTtuty
HBsAg, BiacyTHiCTb aHTUTIN Ha BIJ-1/-2,
BIN-1 Ta Bipycu renatutis B i C. Kpim Toro,
cupoBuHy B6yno gocnigxeHo Ha NnapBoBipyc
B19 piBeHb IKOro BCTaHOBNEHWI B MeXax
Hopmu. XKofdeH i3 BifoMux meToais
aHanisy He MOXe rapaHTyBaTW BifCyTHICTb
36yaHUKIB iHdeKUin y npenapaTax,
BWUIOTOBIEHNX HA OCHOBI KPOBI NIOANHN.

OBGepexHo: MPoayKT MICTUTL reHTaMiLyH.
WMoro He MoXHa BMKOPUCTOBYBaTH

OnsA NikyBaHHS NauieHTiB, y SK1x
crnocTepiraeTbCs aneprisi Ha reHTamiumH abo
CXOXi @aHTUBIOTUKM.

Mpumitka: HeobxigHo 3abe3neunTtn
MOXIMBICTb BiACTEXEHHSA 4aHOro
npenapaty. Kpim Toro, y it cepi MOXyTb
[iSITM BUMOTY 3aKOHOAABCTBA BaLLOi kKpaiHu.

Mpumitka: MegunyHi Bupobwu, wo
BMKOPUCTOBYIOTLCSA Pa3oM 3 LM BUPOGOM,
MatTb 3aCTOCOBYBATUCS 3@ NPU3HAYEHHSIM.

MpumiTka: YTunisadis uboro Bupoby
30iICHI0ETLCS BiANOBIAHO A0 MiCLEBOro
3aKoHOAaBCTBa NPO yTuNisauito MeanyHnx
npunagis.

IHCTPYKUiT 3 BUKOPUCTAHHA

BHyTpilUHbOMaTO4YHE NPUroTYBaHHA:
Mepen BUKOPUCTAHHAM BCi KOMMNOHEHTH
[OBECTUW A0 KiMHaTHOI TemnepaTtypu
(20-25 °C).

2. OGepexHo HawapysaTtnt 0,5-1 mn
po3pigxeHoi cnepmu B npoGipKky nig
1-2 mn ORIGIO® Sperm Wash.

3. SAKLWo MOXNNBO, BCTaHOBUTU NpobBipky
Bia kytom 30-45° rpaaycis Ans
36iNbLUEHHSI NOBEPXHi KOHTaKTY
nomix 3apaskom cnepmm Ta ORIGIO®
Sperm Wash. Lle po6utbcst ans
36inblUEeHHsI NOBEPHEHHSA HanbinbLu
PyXOMOi Cnepmu, KONn BOHa Mirpye
B cepepoBuLle. [ToMiCTUTK WTaTHB B
iHky6aTop npu 37 °C Ha 30-60 xBuUnuH,
B 3aneXHOCTI Bif sKOCTi cnepmu. AKwo
BMKOPNCTOBYETLCS iHKy6aTop CO,,
nepekoHamnTech, Wo NpoGipku LWinbHO
3aKpuTi KoBnaykamu
lMpumimka: ®nomauito MoXHa
makox 8UKOHys8amu rpu KiMHamHid
memnepamypi.

4. Micns dpnoTauii BigiGpaTv BepxHi

0,2-1 Mn i OLiHWUTK KOHLeHTpaUito i
pyXxnuBicTb cnepmMaTo30iaiB. AKLWwo
YMCro cnepMaTo30iaiB 3aHaATO HU3bKE,
B3ATW HacTynHi 0,5 mn cepefosuwia.
Bini6paHi anikBoTn o6’eaHaTtu. Y
npoyeci 8id6opy cepedosuwja cid
Hamazamucsi He Mopywumu rno8epxHo
KOHmMakmy cnepmu i cepedosuwja.

5. 3a HeobxigHocTi foAaTkoBoT
KOHLeHTpaLuii BigibpaHoro cepegosua
crnepmu, gogati 5 mn ORIGIO® Sperm
Wash, amiwatu Ta ueHtpudyrysatmn
300-500 r npoTsAroMm 5 XBUNWH.

6. AcnipysaTu cynepHaTaHT i
pecycneHaysaTtu ocag, Wwo
3anuwmecs y BignosigHoMy o6’emi
HeobXigHoro cepeaoBuLLa 3rigHo
[oaaTkoBoi npoueaypu. 3akpuTi
KoBnaykamu npobipku 36epiratv npu
KiMHaTHin TemnepaTypi (20-25°C) go
BUKOPUCTaHHSA.

Mpumitka: Ans npoueayp EK3 nig vac
pecycneHayBaHHA ocagy cnepmu (Kpok

6) pekoMeHAYETbCS BUKOPUCTOBYBaTH
cneuianisoBaHe BpiBHOBaXeHe cepeoBuLle
3annigHeHHs (Hanpuknag, ORIGIO®
Sequential Fert™ abo cepepoBuie
3annigHeHHs Quinns Advantage™ ).

Ona npoueayp IKCI, ne ans Bin6opy cnepmun
He BUKOPUCTOBYETLCS CepefoBuLle
iMmmo6inisauii (Hanpuknag, PVP,
SpermSlow™) pekomeHAyeTbCS Mig Yac
pecycneHayBaHHs ocagy cnepmu (Kpok

6) BUKOPUCTOBYBATH anbTepHaTUBHE
yTpumytoye cepeoBuLLe.

Mpumitka: Tpusane 36epiraHHs nepeq,
BMKOPUCTaAHHAM 0Cazy cnepmu, SKui

6yB pecycneHaoBaHuUii, He3anexHo

Bi/l BUKOPUCTaAHHS cepeAoBuLLa, MOXe
36inbwnTK iHaekc dparmenTauii AHK
crepmu, 3okpema y Bwna,qKax 6esnnigHocTi
Yepes 4ono.iunii chaktop

Po3nopain rpagienTy:

[uB. iIHCTPYKLitO 3 KOPUCTYBAHHS, sKa
nonaeTbes Ao ORIGIO® Gradient™ 100, 90
Ta 40/80.

"Jackson R.E, et al., Effects of semen
storage and separation techniques on
sperm DNA fragmentation. Fertil Steril.
2010;94(7):2626-2630.

2 Balasuria A, et al., Processes involved
in assisted reproduction technologies
significantly increase sperm DNA
fragmentation and phosphatidylserine
translocation. Andrologia. 2014 Mar;
46(2):86-97
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